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エグゼクティブサマリー 

 

本研究は、AI を含むデジタルヘルスについて世界的に開発競争が激化するなか、日本から

の革新的な医療技術を世界に先駆けて国民・患者に提供することを目指し、多くの参入企業

が求めている開発投資の出口論である保険償還に関する予見可能性を高め、企業側の更な

る研究開発意欲を喚起すべくデジタルヘルスの進歩を見据えた医療技術のこれからの保険

償還のあり方に関する提言を行ったものである。 

これはデジタルヘルスに関するわが国の研究開発振興や環境整備が進み、また医師法、医

薬品医療機器等法等の取扱いが明確化されつつある中、企業が事業化する際に最も重要視

するデジタルヘルスに関する医療技術の保険償還に関する議論が未だ行われていないこと

に端を発したものである。 

本研究会によるデジタルヘルスの特性を踏まえた検討を通して、デジタルヘルスに関する

医療技術の保険償還は、包括評価の中で、当該技術によってもたらされるアウトカムも評価

する仕組みにすることが必要であるとの結論に至った。 

これは、ヒト・モノの提供体制の外形的基準としてのストラクチャー評価（構造）及び実

施された診療やケアの内容の評価としてのプロセス評価（過程）を主とした出来高による現

行の評価体系と考え方を異にする提案である。 

また、デジタルヘルスに関する医療技術は、アウトカムに関するデータ収集の親和性が高

いことからアウトカム評価に適しており、デジタルヘルスに関する医療技術によってもた

らされる医療の質の向上・医療資源の大幅な節約やサービス提供時間の短縮により得られ

る医療費抑制効果についても積極的に評価することや一定期間後に再評価することが可能

となる。 

そのため、デジタルヘルスに関する医療技術は、これまでの医療機器や医療技術で評価し

てきた際の知見に加え、さらに異なる分野の専門性や専門家が必然的に求められるもので

あり、新規の専門の組織を中央社会保険医療協議会（中医協）に設置することが必要である。

また、医療保険で評価されているデジタルヘルスに関する医療技術とそうでないものを明

確に区別するためにも、デジタルヘルスに関する医療技術に即した報酬項目の新設が必要

であろう。 

これらをデジタルヘルスに関する医療技術の評価のあり方に関する５つの提言としてま

とめたのが本書である。 

今後は本検討結果が関係各所による検討の基礎となり、さらなる議論が進み、制度として

具現化することを期待する。 
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1. はじめに 

 

IT の進展により、アプリ、ウェアラブルデバイス、コネクテッドデバイス、AI（人工知能）、

ビッグデータなどを医療・健康領域に利活用するデジタルヘルス領域1の社会実装に関する

動きが活発化している。 

わが国においても、2018 年(平成 30)年 5 月 17 日の第 16 回未来投資会議の厚生労働大臣

資料において、「次世代ヘルスケア・システムの構築に向けた厚生労働省の取組について」

として、「人生 100 年時代を見据えると、ビッグデータの活用等により、質の高いヘルスケ

アサービスを効率的に提供することが重要。これにより、医療・介護サービスの生産性の向

上が図られるほか、国民の健康寿命の延伸につながると考えられる。」とされている。 

2020年(令和 2)年 7月 17日に閣議決定されたポストコロナ時代の新しい未来に向けた「経

済財政運営と改革の基本方針 2020～危機の克服、そして新しい未来へ～」（いわゆる骨太方

針 2020）では、10 年掛かる変革を、「新たな日常」構築の原動力となるデジタル化への集中

投資・実装とその環境整備（デジタルニューディール）等により一気に進めるとされた。こ

 
1 様々な機関からデジタルヘルスの定義や解釈等が幅広く示されているが、現時点におい

て統一的解釈や見解は見られないことから、本研究会においても定義や解釈を議論するこ

とは優先せず、各機関の定義や解釈を俯瞰することにとどめた。各機関のデジタルヘルス

に関する定義・解釈をいくつか紹介する。 
米国 FDA：The broad scope of digital health includes categories such as mobile health (mHealth), 

health information technology (IT), wearable devices, telehealth and telemedicine, and 
personalized medicine. These technologies can empower consumers to make better-informed 
decisions about their own health and provide new options for facilitating prevention, early 
diagnosis of life-threatening diseases, and management of chronic conditions outside of 
traditional care settings. From mobile medical apps and software that support the clinical 
decisions doctors make every day to artificial intelligence and machine learning, digital 
technology has been driving a revolution in health care. Digital health tools have the vast 
potential to improve our ability to accurately diagnose and treat disease and to enhance the 
delivery of health care for the individual. Digital tools are giving providers a more holistic view 
of patient health through access to data and giving patients more control over their health. 
Digital health offers real opportunities to improve medical outcomes and enhance efficiency. 
(https://www.fda.gov/medical-devices/digital-health) 

英国 NICE：Apps, programmes and software used in the health and care system. They may be 
standalone or combined with other products such as medical devices or diagnostic tests. 
(Evidence standards framework for digital health technologies より、

https://www.nice.org.uk/about/what-we-do/our-programmes/evidence-standards-framework-for-
digital-health-technologies) 

WHO：The field of knowledge and practice associated with the development and use of digital 
technologies to improve health. Digital health expands the concept of eHealth to include digital 
consumers, with a wider range of smart-devices and connected equipment. It also encompasses 
other uses of digital technologies for health such as the Internet of things, artificial intelligence, 
big data and robotics. (Draft global strategy on digital health 2020–2024, Draft 22nd March 
2020 より), また WHO は Classification of Digital Health Interventions v 1.0 によりデジタルヘ

ルスの詳細な分類法を公表している（2018 年）。 
Lancet Digital Health：The Lancet Digital Health publishes important, innovative, and practice-

changing research on any topic connected with digital technology in clinical medicine, public 
health, and global health. (https://www.thelancet.com/landig/about) 2019 年 5 月創刊 

HIMSS：Digital Health: A Framework for Healthcare Transformation（March 2, 2020）において、

様々な文献・資料から 22 のデジタルヘルスの定義や解釈等を紹介し、デジタルヘルスの概念や視

点の多様性を示している。 
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のデジタルニューディールによるデジタル化の推進は、日本が抱えてきた多くの課題解決、

そして今後の経済成長にも資するものとされ、単なる新技術の導入ではなく、制度や政策、

組織の在り方等をそれに合わせて変革していく、言わば社会全体のＤＸ（デジタルトランス

フォーメーション）が「新たな日常」の原動力であると説明されている。 

本研究会は、AI を含むデジタルヘルスに関する医療技術について多くの企業が開発段階で

ある今、開発投資の出口論である保険償還に関する予見可能性2を多くの参入企業が求めて

おり、企業側の更なる研究開発意欲を喚起すべくデジタルヘルスの進歩を見据えた医療技

術の保険償還のあり方に関する提言を行うことを目的としたものである。この提言は狭義

には AI を含むデジタルヘルス分野の推進を図る産業界を後押しするものであるが、広義に

は「国民の健康寿命の延伸」と「医療・介護サービスの生産性の向上」の実現に資するもの

となることを目指した。 

そのため、公益財団法人医療機器センターに「デジタルヘルスの進歩を見据えた医療技術

の保険償還のあり方に関する研究会（「AI・デジタルヘルス研究会」）」を設置し、2019（令

和元）年 11 月から 2020(令和 2)年 7 月の間に有識者で構成される研究会議による 5 回の検

討および開発関係者の招へいしての意見交換を行う中で、国民・患者に対して革新的な医療

技術を世界に先駆けて提供することを念頭におき、デジタルヘルスに関する医療技術の保

険償還のあり方を議論したものである。 

  

 
2 予見可能性について：医療機器・技術の保険償還は、企業が独自に決定できる事項では

なく行政が決定するものであることから、企業にとっては外部要因の範疇である。産業界

においては、新製品・技術の保険償還に関して、そもそも償還対象となるのか、どのよう

な「ルール」で「いつ」決定されるのか、どの程度の「価格」となるのか、技術料であれ

ばどの程度の「点数」となるのかなどについての見込みを予見しておくことは、投資判断

における極めて重要な意思決定因子となっている。そのため、より優れた医療技術を継続

的に提供していくためにも予見可能性を企業は求めている。 
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2. デジタルヘルスを取り巻く我が国の現状 

 

2.1. 少子高齢化・人手不足 

 

我が国は、世界トップレベルの平均寿命や、極めて低い乳幼児死亡率を達成するなど、

1961（昭和 36）年の国民皆保険体制が成立後、高い医療水準を保ってきた。一方、世界に

例を見ない急速な少子高齢化が進行するとともに、人口減少社会に突入している。 

その中で、生産年齢人口の減少は、人手不足にもつながり大きな課題となる。特に、医

療（介護）の現場においては、医療従事者の不足・地域偏在・診療科偏在・働き方改革な

ど、様々な課題が複合的に重なり合っている（図 1）。 

 

 

図 1  2040 年頃を展望した社会保障改革の新たな局面と課題 

出典：厚生労働省 第 2回 2040 年を展望した社会保障・働き方改革本部 資料/平成 30 年 4 月 12 日経済

財政諮問会議 加藤臨時議員提出資料 

 

 

2.2. 医療費の増大に対する議論 

 

医療保険制度に目を向けると、バブル崩壊後、所得が伸び悩む一方、医療の高度化や高

齢化も相まって、GDP の伸びを上回って医療費は増大しており、その中で、 
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 医療保険制度自体の持続可能性を高める 

 「医療の質の向上」と「効率的な医療の提供」という二律背反する課題を克服する 

といった議論が、継続的に行われている3。 

 

 

2.3. 経済成長の実現と財政健全化の達成に向けた技術革新への期待 

 

2019（令和元）年 6 月 21 日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針 2019」

（いわゆる骨太方針 2019）には、持続的かつ包摂的な経済成長の実現と財政健全化の達成

の両立のために、「Society 5.0 4」実現の加速が求められているとの内容が示されている。 

また、その中では、全世代型社会保障への改革には、技術革新等を活用した効果的・効

率的な医療・福祉サービスの確保が記載され、ICT・ロボット・AI 等の医療・介護現場で

の技術活用の促進が掲げられている。 

 

 

2.4. 厚生労働省におけるデジタルヘルスに対する期待 

 

厚生労働省においては「2040 年を展望した社会保障・働き方改革本部」において、医療・

福祉サービスの生産性向上に向け、単位時間サービスの提供量を、医師については 7％以

上の改善を目指すとしている。 

その中で示されている具体的な改革の項目の中に、ロボット・AI・ICT 等の実用化推進や

オンラインでの服薬指導、現場の効率化に向けた工夫を促す報酬制度（実績評価の導入な

ど）への見直しなどの記載があり、今後のデジタルヘルスの進展は、こうした改革の大き

な推進力になることが想定されている（図 2）。 

 
3 例えば、厚生労働省の「2040 年を展望した社会保障・働き方改革本部」など。 
4 首相官邸 HP によれば Society（ソサエティ）5.0 とは「「狩猟社会」「農耕社会」「工業

社会」「情報社会」に続く、人類史上 5 番目の新しい社会のことです。IoT、ロボット、人

工知能（AI)、ビッグデータといった先端技術をあらゆる産業や社会生活に取り入れ、経済

発展と社会的課題の解決を両立していく新たな社会である Society 5.0 の実現を目指しま

す。」とされる。https://www.kantei.go.jp/jp/headline/seicho_senryaku2013.html アク

セス日：2020（令和 2）年 7 月 1 日 
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図 2 2040 年を展望し、誰もがより長く元気に活躍できる社会の実現 

出典：厚生労働省 第 2回 2040 年を展望した社会保障・働き方改革本部 資料 

 

 

2.5. デジタルヘルスに関する産業動向と事業化に関する課題 

 

世界のデジタルヘルスの市場規模は、2020（令和 2）年時点で 1,000 億米ドル（約 10 兆

円）以上の市場規模5とされており、また 2018（平成 30）年～2023（令和 5）年の年平均

成長率（CAGR）も 12％6と高い成長が期待されている。 

2019 年 2 月時点の AI を利用した医療機器プログラムの世界の承認状況としては、米国

では 30 品目、韓国は 3 品目存在し、インド、中国、オランダ、オーストリアの企業が製

品化に向けた動きをしていることが報告7されている。 

具体的には、米国において、手術中の患者の血圧低下を発生前にその可能性を医師に情

報として提供する AI による低血圧予測モニタリングシステムが 2018（平成 30）年 3 月に

承認8されたほか、中等度以上の糖尿病網膜症を医師の診断が不要で自動検出する AI 医療

 
5 株式会社ローランド・ベルガー「Think Act No,104 デジタルヘルスの本質を見極める」

（2015（平成 27）年 3 月） 
6 Global Digital Health Outlook, 2020, Frost & Sullivan(August 2019) 
7 平成 30 年度次世代医療機器・再生医療等製品評価指標作成事業 人工知能分野審査 WG
報告書，国立医薬品食品衛生研究所（2019.4） 
8 https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/reviews/DEN160044.pdf ※市販後に自ら学習

を繰り返し、性能が変化するタイプではない 
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機器を初めて 2018（平成 30）年 4月に承認9し、2020（令和 2）年 6 月には小児の ADHD の

注意機能を改善するゲームベースのデジタル治療機器も承認10している。ロボティクス技

術との融合も視野に含めるなどデジタルヘルスを広義にとらえるとすれば、既に医療に定

着している手術支援ロボットのほか、冠動脈インターベンション（PCI）にけるカテーテル

などの送達及び操作を遠隔的に行うロボットシステムも承認されており、デジタルヘルス

の社会実装が今後も急速に進む様相が見られる。 

そのような中、医療機器の産業団体 AdvaMed が“Center for Digital Health”として、

デジタルヘルスに関する情報をWEB上で一元的にとりまとめて参加企業に提供する取り組

みを始めているほか、Digital Therapeutics Alliance という団体も 2017（平成 29）年に

設立11されるなど、デジタルヘルスの今後の市場拡大を睨んだ動きが見られる。 

一方、わが国においては、AI を用いて開発した医療機器の製造販売承認について、独立

行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）に対する薬事相談の件数が年々増加（図 3）し

ており、当該領域に関する企業の強い開発意欲が伺える中、AI を搭載した医療機器第 1 号

として 2018（平成 30）年 12 月 6 日に内視鏡画像診断支援プログラムが承認12され、その

後もディープラーニングで開発された AI 搭載の医療機器として 2019（令和元）年 9 月 17

日に MRA からの脳動脈瘤診断支援プログラムが承認13されたほか、2020（令和 2）年 8 月

21 日には国内初のニコチン依存症向け治療用アプリとしての禁煙治療補助システムが承

認14されるなど、当該領域の産業化に向けた動きが活性化している。 

 

 
9 https://www.fda.gov/newsevents/newsroom/pressannouncements/ucm604357.htm ※

市販後に自ら学習を繰り返し、性能が変化するタイプではない 
10 https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-permits-marketing-first-
game-based-digital-therapeutic-improve-attention-function-children-adhd 
11 Digital Therapeutics Alliance は、Digital therapeutics (DTx)を「医学的障害または疾

患を予防、管理、または治療するための高品質のソフトウェアプログラムによるエビデン

スベースの治療的介入で、患者のケアと健康のアウトカムを最適化するために、単独ある

いは薬物療法、医療機器、または他の治療法と組み合わせて使用される。」としている。 
12疾患鑑別用内視鏡画像診断支援プログラム 品目名「内視鏡画像診断支援ソフトウェア 

EndoBRAIN」承認番号 23000BZX00372000 ※市販後に自ら学習を繰り返し、性能が変化する

タイプではない 
13 ＭＲ装置ワークステーション用プログラム 品目名「医用画像解析ソフトウェア EIRL 
aneurysm」承認番号 30100BZX00142000 ※市販後に自ら学習を繰り返し、性能が変化するタ

イプではない 
14 禁煙治療補助システム 品目名「CureApp SC ニコチン依存症治療アプリ及び CO
チェッカー」承認番号 30200BZX00271000 
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図 3 PMDA における AI を用いて開発した医療機器に関する相談 
出典：独立行政法人医薬品医療機器総合機構 医療機器審査第一部長 髙江慎一氏提供資料より 

 

他方、進展が期待されるデジタルヘルスについては、その事業化に向けたハードルとし

て、①マネタイズの難しさ、②ステークホルダーの多さ、③ライフサイクルの早さ、の 3

つ 5 が挙げられているが、わが国の保険医療システムの中心は、国民皆保険制度を前提と

したものであるため、医療分野においてデジタルヘルスを推進していく観点からは行政に

よる検討が積極的に行われる必要がある。 

また、2015（平成 27）年 4 月 24 日に公益社団法人経済同友会が発表している「デジタル

ヘルスーシステムレベルでのイノベーションによる医療・介護改革を」でも、将来課題と

して、健康保険制度の適用範囲の見直しと民間保険の拡充が挙げられており、企業は開発

投資の出口論である保険償還に関する予見可能性を求めている。 

 

 

2.6. AI に関する検討から見るデジタルヘルス領域の施策の検討範囲 

 

2017（平成 29）年 6 月 27 日と 2019（令和元）年 6 月 28 日にまとめられている厚生労働

省の「保健医療分野における AI 活用推進懇談会報告書」と「保健医療分野 AI 開発加速コ

ンソーシアム 議論の整理と今後の方向性」では、重点的に開発すべき分野や民間企業に

おける AI 開発を促進するための基盤を整備する施策が検討されているが、主な検討対象

は、開発のためのデータ収集の環境整備や医師法、医薬品医療機器等法等の取扱いの明確

化など、既存の規制の考え方の整理などにとどまっている。 

関連する取り組みとして、AI を用いた診断、治療等の支援を行うプログラムを利用して

診療を行うことに関する医師法からの検討としては、「AI は診療プロセスの中で医師主体
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判断のサブステップにおいて、その効率を上げて情報を提示する支援ツールに過ぎない、

判断の主体は少なくとも当面は医師である」等と整理15され、AI を用いた診断、治療等の

支援を行うプログラムの利用と医師法第 17 条の規定（医業・医行為）との関係として、

AI を用いた診断・治療支援を行うプログラムを利用して診療を行う場合についても、「診

断、治療等を行う主体は医師である」、「医師はその最終的な判断の責任を負う」、「当該診

療は医師法第 17 条の医業として行われる」ものである旨、明確化し、周知16が行われてい

る。 

一方、AI を活用した医療機器の薬事規制面の検討としては、2017（平成 29）年 12 月 27

日には PMDA の科学委員会により「AI を活用した医療診断システム・医療機器等に関する

課題と提言 2017」がとりまとめられたほか、厚生労働省の次世代医療機器・再生医療等

製品評価指標作成事業において、経済産業省の医療機器開発ガイドライン作成事業と連携

しつつ、2017（平成 29）年度から「人工知能分野審査 WG」を設置し、AI を利用した医用

画像診断支援システムの有効性と安全性を薬事規制面から評価する際の問題点や留意す

べき点について、現時点での考え方をまとめたものが「人工知能技術を利用した医用画像

診断支援システムに関する評価指標」として通知17されている。 

他方、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）は、情報通信技術（ICT）を臨床

の現場で利活用するための基盤の構築や、人工知能（AI）を開発する研究開発事業を支援

するため「臨床研究等 ICT 基盤構築・人工知能実装研究事業」を過去から実施し、診療系

データベースの連結、および AI 技術の基盤構築の加速等を通じて収集された診療画像デ

ータおよび教師データを用いて、実装可能な診療支援ソフトや診療補助システム等の AI

システムの開発を進め、将来の臨床研究および AI 開発の要望に資する環境の整備を進め

ている18。なお、2020（令和 2）年度からの新規事業として「メディカルアーツ研究事業」

が開始されることとなっており、医療者の医療技術の知識や経験をデジタル化、データ化

して評価分析を行い、作成されたデータベースを用いて、ICT、AI 技術等を活用すること

により、革新的な診断法の開発、斬新な治療法などの新たな医療技術やシステムの実用化

を目指す19など、わが国においてもこれまで以上にデジタルヘルスの研究開発振興が行わ

れることとなっている。 

 
15 平成 29 年度厚生労働行政推進調査事業費補助金「AI 等の ICT を用いた診療支援に関

する研究」（研究代表者：横山和明東京大学医科学研究所附属病院血液腫瘍内科助教）に

おける AI 等の ICT を用いた診療支援に関する調査等を踏まえた整理 
16 厚生労働省医政局医事課長「人工知能（AI）を用いた診断、治療等の支援を行うプログ

ラムの利用と医師法第 17 条の規定との関係について」医政医発 1219 第１号・平成 30 年

12 月 19 日 
17 厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長「次世代医療機器評価指標の公表に

ついて」薬生機審発 0523 第 2 号・令和元年 5 月 23 日 
18 桑野友彰：日本医療研究開発機構（AMED）における臨床研究等 ICT 基盤構築・人工

知能実装研究事業の紹介，ファルマシア，Vol.54 No.9 2018 
19 令和２年度研究事業実施方針；厚生労働省 厚生科学審議会 科学技術部会 令和元年 7
月 25 日資料 
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以上のように、AMED による研究開発振興や環境整備、医師法、医薬品医療機器等法等の

取扱いの明確化などが行われているものの、企業が事業化する際に最も重要視するであろ

うデジタルヘルスに関する医療技術の保険償還に関する議論が、詳細に行われている形跡

はない。 

 

 

2.7. 本研究会の基本的視座 

 

以上の状況を総合的に勘案し、本研究会では、デジタルヘルス（AI 技術も含む。）に関す

る医療技術の保険償還のあり方について、 

 現状、多くの企業が開発（前）の段階である今、提言を行い、 

 企業の事業化戦略に関する予見可能性を高め、 

 企業の研究開発意欲を喚起する 

ための検討を行い、国民・患者に対して革新的な医療技術を世界に先駆けて提供するこ

とを目指すとともに、質の高いヘルスケアサービスを効率的に提供し、国民の健康寿命の

延伸につなげていくことを目的とした。 
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3. デジタルヘルスに関する医療技術の評価に関する基本的視点 

 

3.1. 評価の検討対象と議論の前提 

 

本研究会における検討対象は、遠隔医療、AI 技術も含むデジタルヘルスに関する、主に、

Doctor-to-Patient（D to P）の医療技術20（本報告書において、特段の断りがない場合、

「医療技術」は広義のもの、医師の手技および医療機器も含む概念として記載している）と

し、評価のあり方については、医薬品医療機器等法、医師法、健康保険法等の現状を踏まえ

て、保険償還のあり方について議論を行うこととした。 

その際、海外の規制の分類や、現在日本で検討されている薬事規制の方向性も念頭におき、

保険償還のあり方の議論でも、機器が患者に与える健康状態への影響の大きさ（リスク）や、

情報収集・診断・治療といった判断における情報の重要性などを加味して検討を行うととも

に、画期的な技術革新によって、これまでの概念を超えることが想定される医療技術につい

ては、技術の革新性を念頭に議論（・提言）を行い、そうした技術がいつ出現しても対応で

きるように、評価のあり方や評価する体制などについても検討した。 

また、具体的に検討する「デジタルヘルスに関する医療技術」は、今後、すぐにでも開発、

上市される可能性のある 

 時間的、地理的制約にかかわらず、医療従事者が診断・治療を行えるようになる技術 

例えば、オンライン診療・遠隔モニタリング、心不全や糖尿病などの慢性疾患に対するウェアラ

ブルおよびワイヤレスデバイスなど 

 医療従事者の診断・治療のプロセスの一部または全部を、代替・補助する技術 

例えば、AI 画像診断・病理診断、モバイルアプリ、デジタルバイオマーカ、臨床意思決定支援、

2型糖尿病のインスリン投与量自動計算など 

とし、提案内容（提言）については、次回診療報酬改定から順次反映できることを目指し

検討を行った。 

 

 

3.2. 医療技術に関する現在の評価方法と課題 

 

3.2.1. 保険医療材料制度における医療機器の評価方法 

 

現在の保険医療材料制度における医療機器の評価には、包括評価（技術料に包含）と出

 
20 AI 活用推進懇談会における重点６領域として示された、AI 等を活用した医薬品開発は

対象外とする。また、電子カルテシステムや事務手続きを簡素化するシステムなど、患者

の診断・治療に直接関係しない機器は対象外とする 
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来高評価（個別償還）という区分にわけて評価がなされている。 

 

現在の医療機器の保険償還制度は、1993（平成 5）年 9 月の中央社会保険医療協議会「特

定保険医療材料の評価に関する建議書（以下、中医協建議書）」により、その基本的考え方

が示されており、保険医療材料の評価の原則として次が示されている。 

（1）技術料の加算として評価すべき保険医療材料；Ａ２（特定包括） 

悪性腫瘍手術などにおける自動吻合器、自動縫合器など、その保険医療材料を使用する医

療技術が一部の技術に限定されている場合（他の例：超音波凝固切開装置）、及び酸素濃縮

装置、酸素ボンベなど医療機関の保険医療材料を在宅医療を行っている患者に貸し出す場

合などについては、その保険医療材料の費用を技術料の加算として評価する。 

（2）特定の技術料に一体として包括して評価すべき保険医療材料；Ａ２（特定包括） 

眼内レンズ挿入術に使われる眼内レンズ、腹腔鏡下胆嚢摘除術に使われる腹腔鏡など、技

術料と保険医療材料との関係が一体的であって密接不可分の関係にあるものについては、

技術料にその保険医療材料を含めて評価する（他の例：腹腔鏡のポート、脳波計）。 

（3）技術料に平均的に包括して評価すべき保険医療材料；Ａ１（包括） 

チューブ、縫合糸、伸縮性包帯、皮膚欠損用一次的緊急被覆材、一部のカテーテルなど価

格が安価であり、使用頻度も高く、技術料と別に算定することが煩雑な保険医療材料につい

ては、技術料にその費用を平均的に包括して評価する。ただし、技術料の評価にあたって

は、包括する保険医療材料の費用を含めて評価する（他の例：静脈採血の注射針）。 

（4）価格設定をすべき保険医療材料；Ｂ（個別評価）、Ｃ１（新機能）、Ｃ２（新機能・新技術） 

上記（1）から（3）までの評価方法に適合しないもの、すなわちその価格が高額であるも

の（例：人工心臓弁）、又は市場規模の大きいもの（例：PTCA カテーテル、ペースメーカ）

については、「特定保険医療材料」として別途価格評価を行う。 

 

その後、制度見直しが幾度か行われてきており、現在の医療機器の保険適用上の区分は

次のとおりとなっている21（図 4）。 

Ａ１（包括） 

当該医療機器を用いた技術が、診療報酬の算定方法（平成 20 年厚生労働省告示第

59 号。以下「算定方法告示」という。）に掲げられている項目のいずれかによって

評価され、保険診療で使用できるものであって、Ａ２（特定包括）・Ａ３（既存技

術・変更あり）以外のもの。（Ｃ１（新機能）、Ｃ２（新機能・新技術）に相当しな

いもの） 

Ａ２（特定包

括） 

当該医療機器を用いた技術が、算定方法告示に掲げられている項目のうち特定の

ものにおいて評価され、保険診療で使用できる別に定める特定診療報酬算定医療

機器の区分のいずれかに該当するもの。（Ｃ１（新機能）、Ｃ２（新機能・新技術）

に相当しないもの） 

 
21 厚生労働省医政局長・厚生労働省保険局長「医療機器の保険適用等に関する取扱いにつ

いて」医政発 0 2 0 7 第３号・保 発 0 2 0 7 第４号、令和２年２月７日 
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Ａ３（既存技

術・変更あ

り） 

当該医療機器を用いた技術が、算定方法告示に掲げられている項目のいずれかに

よって評価されるが、算定にあたり定められている留意事項等に変更を伴うもの。

（Ｃ１（新機能）、Ｃ２（新機能・新技術）に相当しないもの） 

Ｂ１（既存機

能区分） 

当該医療機器が、特定保険医療材料及びその材料価格（以下「材料価格基準」とい

う。）に掲げられている機能区分若しくは暫定機能区分のいずれかに該当するも

の。（Ｃ１（新機能）、Ｃ２（新機能・新技術）に相当しないもの） 

Ｂ２（既存機

能区分・変更

あり） 

当該医療機器が、材料価格基準に掲げられている機能区分若しくは暫定機能区分

のいずれかにおいて評価されるが、機能区分の定義又は算定にあたり定められて

いる留意事項等に変更を伴うもの。（Ｃ１（新機能）、Ｃ２（新機能・新技術）に相

当しないもの） 

Ｂ３（期限付

改良加算・暫

定機能区分） 

当該医療機器を用いた技術は算定方法告示に掲げられている項目のいずれかによ

って評価されているが、材料価格基準において既存機能区分に対して期限付改良

加算を付すことについて中央社会保険医療協議会（以下「中医協」という。）にお

ける審議が必要なもの。（Ｃ１（新機能）、Ｃ２（新機能・新技術）に相当しないも

の） 

Ｃ１ 

（新機能） 

当該医療機器を用いた技術は算定方法告示に掲げられている項目のいずれかによ

って評価されているが、中医協において材料価格基準における新たな機能区分の

設定について審議が必要なもの。 

Ｃ２ 

（新機能・新

技術） 

当該医療機器（改良がなされた医療機器を含む。）を用いた技術が算定方法告示に

おいて、新たな技術料を設定し評価すべきものであって、中医協において保険適用

の可否について審議が必要なもの。 

 

① 医療機器の包括評価 

 

包括評価となっている A 区分の評価については、次のような考え方となっている。 

A1（包括）の評価は、汎用性が高い雑品的な位置づけで、医療機関に支払われる報酬の

なかで、当該医療機器のコストを平準化して負担するという意味合いが強く、A2（特定包

括）の評価は、技術料と医療機器の結びつきが強いものについて、技術料の評価の中で、

医療機器の価値・性能評価などが行われている。 

こうした包括評価の場合、医療機器の改善・改良に伴ってその価値が向上した場合でも、

該当する技術料の引き上げは 2 年に一度の診療報酬改定時の再評価による対応のみであ

り、企業側が原則関与出来ないこと、また改定率にも左右されるため、イノベーションの

評価に対する柔軟性と予見可能性は低くなる。 

 

 

② 医療機器の出来高評価（個別償還） 

 

個別の医療機器の価格を評価する B 区分、いわゆる特定保険医療材料については、価格
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設定の方法が細かく規定22されており、一定の予見可能性があるといえる。しかしながら、

上市後に医療機器の価値について再度検討することは、2018（平成 30）年度の材料価格制

度改革で導入されたチャレンジ申請23のみ認められている。チャレンジ申請以外は、2 年に

一度の実勢価格調査による保険償還価格と市場実勢価との差の調整のために診療報酬改

定に合わせて価格改定が行われることを除くと、価格の再評価が行わることはない。 

 

さらに、A 区分についても、B 区分についても、基本的に技術料が既に存在している項目

に関係する場合は、医薬品医療機器等法上の製造販売承認が得られれば迅速に診療報酬上

の評価に移行できる利点があるものの、技術料が設定されていないような新規の医療技術

の技術料の設定が必要な医療機器の場合、保険適用まで一定の期間を要するとともに、新

たな技術料や区分を設定したというフロントランナー企業や当該技術に対する評価も十

分ではない。 

 
図 4 保険医療材料の評価区分 

 
22 例えば、厚生労働省保険局長「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」

保発 0207 第 3 号、令和 2 年 2 月 7 日、厚生労働省医政局経済課長・厚生労働省保険局医

療課長「医療機器に係る保険適用希望書の提出方法等について」医政経発 0207 第 2 号・

保医発 0207 第 2 号、令和 2 年 2 月 7 日、厚生労働省医政局経済課医療機器政策室 事務連

絡「医療機器に係る保険適用希望書の記載例等について」令和 2 年 3 月 5 日、平成 28 年

度厚生労働省医政局経済課委託事業「医療機器の保険適用に関するガイドブック」平成 29
（2017）年 3 月など 
23 保険医療材料には、長期に体内に埋植するものや、革新性の高い技術を伴うもの等があ

り、保険収載までの間に最終的な評価項目を検証することが困難な場合がある。このよう

な使用実績を踏まえた評価が必要な製品に対して、製品導入時には評価できなかった部分

について、使用実績を踏まえて保険収載後に新規機能区分の該当性について再度評価を行

うことができる仕組みをチャレンジ申請という。 
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3.2.2. DPC/PDPS における評価方法（入院） 

 

DPC/PDPS の場合、医療機器が出来高評価されるのは、手術・麻酔の項目で用いられた B 区

分の特定保険医療材料のみである（図 5）。 

また、DPC/PDPS 制度の報酬評価は、医療資源の投入量をもとに係数が設定されており、必

ずしも、医療機関が患者に対して提供する医療サービスの効果（アウトカム）や包括されて

いる医療機器等の価値を反映したものとはなっていない。ただし、提供する医療サービスや

価値のある医療機器を用いることで、患者の平均在院日数を減少させた場合、DPC/PDPS 制

度上、高い点数設定となっている入院期間の報酬を算定することができるようになるとい

うインセンティブはある。 

 

図 5 DPC/PDPS における診療報酬の算定方法（包括範囲となる項目） 

出典：平成 30 年３月５日版、平成 30 年度診療報酬改定の概要 DPC/PDPS、厚生労働省保険局

医療課 資料より 

 

 

3.2.3. その他、診療報酬における包括評価の項目（外来） 

 

外来診療料や小児科外来診療料、地域包括診療料など、医師による診療行為の他、一部の

検査や患者に対する医学管理等が包括されている項目も存在するが、主に出来高による評

価が行われており、医療機器等が包括評価されている技術料は少ない。 
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3.2.4. 現行の保険医療材料制度の課題 

 

先述のとおり現在の医療機器の保険償還制度は、1993（平成 5）年 9 月の中医協建議書

において、その基本的考え方が示されたものである。当然ながら時代背景として「有体物」

の使用を主として対象としていることは自明であり、「有体物」の消費・使用に対する個々

の保険償還における評価の原則的考え方を示したものである。 

一方、薬事規制面においては従来有体物のみを規制対象としていたが、2013 年（平成 25）

年に公布された改正薬事法において、「診断等に用いる単体プログラムについて、医療機

器として製造販売の承認・認証等の対象とする。」とされ、2014 年（平成 26）年に施行さ

れた医薬品医療機器等法の政令別表へ無体物たるプログラムが追加され、ソフトウエアが

医療機器として認められた。ソフトウエアが医療機器として認められた結果、当該領域特

有の課題整理が加速的に進むこととなり、規制対象の範囲の明確化、国際的なサイバーセ

キュリティへの対応や医薬品医療機器等法の 2019（令和元）年改正により継続的な改良・

改善が行われるソフトウエアの特性や AI のように恒常的に性能等が向上し続ける技術等

に適切に対応する承認制度の導入など24が順次行われることとなってきている。 

薬事規制面でも見られたとおり、「有体物」を主とした評価制度をそのまま「無体物」の

評価に当てはめても制度の成り立ちや背景等が異なることから、議論の幅に限界があり、

結果としてその普及を阻害する可能性がある。 

例えば、経験豊富な名医や、潤沢に医療従事者がいるような理想的な医療環境下で行わ

れた場合に提供された医療技術のアウトカムは、デジタルヘルスを加えたとしても、その

アウトカムが高くならない場合もある25。しかしながら、デジタルヘルスは、有効性向上

につながらなくても、医療従事者への負担を減らし、医療従事者間の技術の巧拙を補い、

さらに、患者の利便性向上をもたらすなど、医療システム全体へのプラスは大きいと考え

られる。特に、今後の医療従事者の不足、感染予防が長期的に重要となってくる環境下に

 
24 例えば、厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器・再生医療等製品担当参事官室「医療機

器プログラムの承認申請に関するガイダンスの公表について」事務連絡・平成 28 年３月

31 日、厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長「「プログラムの医療機器

への該当性に関する基本的な考え方について」の一部改正について」薬生監麻発 1228 第

2 号・平成 30 年 12 月 28 日、厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長「次世

代医療機器評価指標の公表について；「人工知能技術を利用した医用画像診断支援システ

ムに関する評価指標」」薬生機審発 0523 第 2 号・令和元年 5 月 23 日、厚生労働省医

薬・生活衛生局医療機器審査管理課長・厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長

「国際医療機器規制当局フォーラム(IMDRF)による医療機器サイバーセキュリティの原

則及び実践に関するガイダンスの公表について（周知依頼）」薬生機審発 0513 第 1 号・

薬生安発 0513 第 1 号・令和２年 5 月 13 日など 
25 例えば、承認済みの超拡大内視鏡画像により大腸病変の腫瘍/非腫瘍の判別を支援する

AI 搭載内視鏡画像診断支援ソフトウェアや開発中の AI によるインフルエンザ濾胞の検

出による高精度・早期診断対応のインフルエンザ検査ソフトウェアなど 
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おいては、医療の効率化にデジタルヘルスが寄与することが期待される。 

他方、今の医療保険の枠組みではこのような技術の「特性」が積極的に加算として上乗

せ評価されていない。現行制度では、上乗せ評価されるか否かは患者にとっての有効性・

安全性が高まることが大きな判断基準となるからである。また、その評価はヒト・モノの

提供体制及び実施された診療やケアの内容を積み上げた出来高による評価体系であるこ

とから、医療従事者の負担軽減や、医療従事者間の技術の平準化、患者の利便性向上等は、

現行の枠組みでは評価が難しいこととなる。 

しかしながら、デジタルヘルスに関する医療技術は、むしろ医療従事者の負担軽減や、

医療従事者間の技術の平準化、患者の利便性向上に大きく寄与するものが多く、これらを

積極的に評価しないことは、日本の医療制度の効率化を進めるせっかくの機会を逸するこ

とになる。そのため、これからの「国民の健康寿命の延伸」と「医療・介護サービスの生

産性の向上」の実現にデジタルヘルスに関する医療技術が貢献していくためにも現行制度

の課題を解消した新たな評価制度が望まれる。 

 

 

3.3. デジタルヘルスに関する医療技術のエビデンス 

 

PubMedで世界のデジタルヘルスに関する医療技術のエビデンスを詳細に調査した田村26に

よれば現時点では、医療機器や医薬品と同様に、医療保険から支払いがなされるのであれば、

同様なエビデンスをデジタルヘルスに関する医療技術にも求めるべきという意見が有力で

ある27。デジタルヘルスに関する医療技術では、被験者の組み入れが比較的早いスピードで

可能で、また盲検も不可能ではなく、デジタルヘルスに関する医療技術を例外にする必要は

ないとされる28。 

田村の調査によれば、従来の技術に比べデジタルヘルスに関する医療技術は、技術の利用

状況など、データ収集が比較的容易であることもあり、システマティックレビュー/メタア

ナリシスによる論文も多く存在していた。また、それらほとんどの論文では、コクランの

risk of bias の方法に基づき評価がなされていた。医療機器のエビデンス構築において、

システマティックレビュー/メタアナリシス論文があまり見られない点と比べればデジタ

ルヘルスのエビデンスの特徴であると考えられた。 

一方、「時間的、地理的制約にかかわらず、医療従事者が診断・治療を行えるようになるこ

 
26 田村誠：テクノロジーは日常診療をどこまで変える？［第 1 回］医療を変えるデジタル

ヘルス技術，Beyond Health，
https://project.nikkeibp.co.jp/behealth/atcl/column/00005/042500001/?P=1 
27 Greaves F, et al. What is an appropriate level of evidence for a digital health 
intervention? Lancet. 2019 Dec 22;392(10165):2665-7. 
28 Espie CA, et.al. Digital medicine needs to work. Lancet. 2018 Dec 22 
2018;392(10165):2694. 
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と」や「医療従事者の診断・治療のプロセスの一部または全部を、代替・補助すること」が

期待されるデジタルヘルスに関する医療技術は、その提供される場所・時間・方法や対象患

者、医療環境、医療従事者・患者の関与のあり方、患者状態の推移に関する評価のあり方等

に、多様性があるため、短期的な医療技術そのものに対する有用性の評価よりも、より長期

的な当該技術により期待される最終的な効果（アウトカム）を評価することが重要であると

考えられた。 

 

 

3.4. デジタルヘルスの「特性」を踏まえた医療技術評価の基本的視点 

 

デジタルヘルスに関する医療技術は、ライフサイクルが早く、改善・改良も頻繁に行われ

るため迅速な保険適用が必要であり、そのためには包括評価がその「特性」にあっていると

言える。しかし、包括評価の場合、技術料の中で評価されている医療機器の価値が見えにく

くなるため、医療機器が持っている価値を正当に評価できるよう、当該技術による最終的な

効果の評価、すなわちアウトカム評価29の推進も併せて行う必要がある。 

すなわち、Value based health care（VBHC） の概念と費用対効果評価を考慮した医療技

術評価（HTA)も加味することが重要であると考えられた。また、デジタルヘルスに関する医

療技術のうち、スマホアプリなどは、医療従事者の積極的かつ適時適切な関与が必要で、そ

の効果（アウトカム）の発現まで時間がかかる技術については、製造販売承認・保険適用時

点ではその医療技術の広がりや患者状態の改善についてその価値が明らかになっていない

場合も多いため、データを収集した後、一定期間を経て再度評価を行うことを前提に、評価

指標や評価期間などを、関係者で事前に共有するような制度設計にすることで、企業および

 
29 アウトカムには、 
① 患者の健康状態の改善や重症化予防等による「健康アウトカム」注）と 
② 「健康アウトカム」は同等でも、医療費は抑制（医師等医療従事者の負担軽減による

資源の節約や、無駄な検査や投薬の減少等）される「経済的アウトカム」が含まれて

いる。 
 注）健康アウトカムを得るための、医療安全の推進や診断精度の向上などの評価要素も含む。 

 
現行の診療報酬点数でアウトカム評価の考え方が導入されている事例； 
例えば、透析導入をより早い段階で予防することを目的として、患者の状態が改善してい

ることを、血清クレアチニン又はシスタチン C、或いは尿たんぱく排泄量、又は eGFRCr
又は eGFRCys の低下で評価する糖尿病透析予防指導管理料の高度腎機能障害患者指導加

算がある。 
そのほか、平成 28 年度診療報酬改定で導入されたリハビリテーションを集中的に行う病

棟について、退院患者の一定割合で ADL（日常生活動作）が入院時より一定以上向上して

いることを求めた回復期リハビリテーション病棟入院料（平成 28 年度診療報酬改定）や

療養病床における褥瘡に関する評価（褥瘡発生率）を、入院時から統一した指標

（DESIGN-R 分類）で継続的に評価し、加算する点数を変える療養病床入院基本料におけ

る褥瘡対策加算（平成 30 年度診療報酬改定）などがある。 
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保険者の予見可能性を高めることができると考えられる。 

同時に、AI 技術も含むデジタルヘルスに関する医療技術により、迅速な診断と早期治療、

早期退院などの患者の利益に繋がることが期待される場合などは、医療機器を包括する技

術料の範囲拡大を検討することが出来れば、企業側の開発インセンティブになるものと考

えられる。 

このような視点が、デジタルヘルスに関する医療技術の「特性」に応じた評価の方法であ

ると考える。 
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4. デジタルヘルスに関する医療技術の評価のあり方に関する 5 つの提言 

 

技術革新によって、今後創出されてくるデジタルヘルスに関する医療技術の保険償還のあ

り方については、ヒト・モノの提供体制の外形的基準としてのストラクチャー評価（構造）

及び実施された診療やケアの内容の評価としてのプロセス評価（過程）を主とした出来高に

よる評価体系となっている現行の診療報酬制度、その中で医療機器については、価格を個別

に設定することを主とした特定保険医療材料制度では、デジタルヘルスに関する医療技術

の「特性」を踏まえた評価ができず、当該技術の価値に見合った評価とならない可能性があ

る。 

そのため、これまでの検討を踏まえ、デジタルヘルスに関する医療技術の評価のあり方と

して以下の 5 つを提案する。 

① 包括評価 

② 得られる効果（アウトカム）による評価 

③ データの収集と医療技術の再評価 

④ デジタルヘルスに関する医療技術を評価する新しい組織の設置 

⑤ デジタルヘルスに関する医療技術に即した報酬項目の新設 

以下、詳細に述べる。 

 

 

 

4.1. 【提言１】包括評価 

 

デジタルヘルスに関する医療技術（の中で医療機器に該当するもの）は、技術料のなかで

「包括評価」を行う。 

これにより、ライフサイクルが短く、改善・改良が頻繁に行われる医療機器であっても、

技術料に包括されていることで、医薬品医療機器等法の製造販売承認が得られた後、早期に

保険に導入できる環境が整備される。その結果、技術料に包括され、医療機器の個別の価格

設定がないため、企業は医療機関と比較的自由に価格交渉が可能となる。 
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4.2. 【提言２】得られる効果（アウトカム）による評価 

 

現在の薬価算定や特定保険医療材料の評価に用いられているポイント制30は、「モノ」とし

ての評価方法であり、デジタルヘルスに関する医療技術では、直接的な「モノ」としての評

価の定量基準ではなく、その価値が正しく評価される効果（アウトカム）を評価する方法と

する必要がある。 

デジタルヘルスに関する医療技術の保険償還については、ストラクチャー評価（構造）及

びプロセス評価（過程）を主とした出来高による評価体系を、当該技術によってもたらされ

る効果（アウトカム（健康アウトカムや経済的アウトカム））も評価する仕組みに見直す。 

その際、デジタルヘルスに関する医療技術によってもたらされる医療の質の向上・医療資

源の大幅な節約やサービス提供時間の短縮により得られる医療費抑制効果についても積極

的に評価する。 

 

 

 

4.3. 【提言３】データの収集と医療技術の再評価 

 

アウトカムに関するデータの収集についても、デジタルヘルスに関する医療技術は、従来

の医療技術に比して、その親和性は高いと言える。PHR（personal health record）や ePRO

（患者報告アウトカム電子システム）等と連携することにより客観的なデータを収集する

ことも可能であり、value based health care の観点から、主に患者が得る健康アウトカム

の評価に活用できる。また、デジタルヘルスに関する医療技術の大きな特長でもある医療従

事者の負担の軽減、診療時間の短縮なども評価の指標として重要な視点である。 

これらについて一定期間データを収集した後に医療技術としての再評価（加算、減算もあ

り得る）を行う仕組みの導入も行う。  

 
30 中央社会保険医療協議会（中医協）における議論の中で、特定保険医療材料の新規保険

適用に際して定量的評価を行うよう求められていたことから、中医協の保険医療材料専門

組織からの意見を踏まえ、厚生労働科学研究事業により研究班が組織され価格決定に関す

る定量的な手法が検討され、実際の加算をつける際に、加算の定量化に関する研究班報告

に基づいたポイント（試行案）を参考にした加算が行われている。厚生労働科学研究費補

助金（厚生労働科学特別研究事業） 薬価算定基準（原価計算方式）における平均的利益

率の補正率の定量的算出法及び特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準における定量

的評価に係る研究（研究代表者：今村知明）であり、その結果は「医薬品と特定保険医療

材料（医療機器）の価格決定に関する定量的な手法の研究，第 62 巻第 15 号「厚生の指

標」2015 年 12 月」に詳細が記されている。 
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4.4. 【提言４】デジタルヘルスに関する医療技術を評価する新しい組織の設置 

 

デジタルヘルスに関する医療技術の評価については、今後、多くの新規企業の参入も見込

まれるため、企業にとって透明性が高く予見可能性のある評価制度とする必要がある。具体

的には、デジタルヘルスに関する医療技術は、従来の医療機器やその評価に関する知見のみ

ならず、これまでの医療技術で評価してきたものと異なる分野の専門性（ヘルスデータサイ

エンス、アルゴリズム設計・解析、ビッグデータ解析、行動経済学など）を求められており、

その分野の専門家も、医療従事者とともに評価する視点が必要である。また、出来高評価で

なく、将来的に得られる効果（アウトカム）の評価を行うことを見据え、デジタルヘルスに

関する医療技術の特性にあったデータ収集の項目・評価の視点について、専門的に検討を行

う必要がある。 

従って、医師をはじめとした医療従事者が関わる技術料に係る検討であっても、中医協総

会や診療報酬基本問題小委員会での通常の議論とは別に、医薬品や医療機器のように専門

性やその業界の意見を反映した専門的な検討が行われる新規の専門の組織を中医協に設置

することが必要である。 

 

 

 

4.5. 【提言５】デジタルヘルスに関する医療技術に即した報酬項目の新設 

 

【提言４】と並行して、その報酬上の評価の位置づけについても、明らかにデジタルヘル

スに関する医療技術を評価していることが明示されるよう、点数表上新たな項目を設ける

ことが必要である。 

項目の新設については、手術の手技料のように、既存の類する技術料の枝番として評価を

追加する方法や、特掲診療料の「部」（医学管理等、在宅医療、処置、手術などと同じ扱い）

そのものを追加し、全くの別の評価項目とする方法などが考えられる。 

別項目の評価として明示することにより、医療保険で評価されているデジタルヘルスに関

する医療技術とそうでないものを明確に区別することができる。 

※参考 

手術の手技料においても、新たな技術を評価していることを明示することで、医療保険で評価され

ているものとそうでないものを明確に区別してきた。例えば、 

K843   前立腺悪性腫瘍手術                       41,080 点 

K843-2  腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術                   77,430 点 

K843-4  腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの） 95,280 点 

※このように腹腔鏡や、内視鏡手術用支援機器を用いた場合に、医療保険上評価している技術とそう

でないものを明確に区別している。 

※この枝番による記載のないものは、腹腔鏡や、内視鏡手術用支援機器を用いた場合は原則的に保険

適用とならない。 
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5. 今後デジタルヘルスに関する医療技術について更なる検討が必要な事項 

 

前章において、デジタルヘルスに関する医療技術の保険償還のあり方について、5 つの提

言を示した。それらを踏まえた保険償還のあり方について、今後産学官により、デジタルヘ

ルスに関する医療技術の評価方法に関するより深化した議論が行われることを期待して、

本研究会にてデジタルヘルスに関する医療技術の更なる検討が必要な事項について、具体

的な例を示して検討を行った。 

その際、今後を見据え、すぐにでも登場する医療技術を想定し、今この時点から議論を開

始すべきもので、その技術を直近の診療報酬改定から適正に評価することを想定し、リスク

とアウトカムとを評価軸として大きく分類した。そのうえで、次の 3 つについて検討した。 

なお、分類の名称は本研究会において設定したものである。以降、それぞれについて、保

険償還のあり方について今後議論すべき論点などについて示す（図 6）。 

① デジタル診断支援技術 

② デジタル診療支援技術 

③ 画期的な革新技術 

 

 

図 6 デジタルヘルスに関する医療技術の主な事例 
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5.1. デジタル診断支援技術に関する検討 

 

医師の診断・判断を支援するもので、医療機器（ソフト等）自体は患者には介入せず、患

者情報を医療機関へ転送するだけの機器や、画像診断・病理診断などの分野において、既に

医療現場で実用化されている医療技術（医療機器）がある。 

また、こうしたデジタル診断支援技術の中には、企業の判断で、保険医療材料としての評

価を求めていない医療技術（医療機器）も存在する。 

デジタル診断支援技術については、診断精度が既存技術と同等のものから、患者の得られ

る効果（アウトカム）が専門医の診断と同等またはそれ以上のものなど、その機能、性能に

幅がある。そのため、大きく 2 つに分けて検討を行った。 

現在の関連する項目 

 診断精度などが既存技術と同等のもの 

例えば、循環動態解析プログラム31、遠隔モニタリング加算32に使用される医療機器など 

 患者の得られる効果が専門医の診断と同等またはそれ以上のもの 

例えば、各種 CAD（画像診断補助機器）、病理診断機器、生体画像など AI による病変発見、病態診

断を行うソフトなど 

 

5.1.1. 診断精度などが既存技術と同等のもの 

 

デジタル診断支援技術を用いても、診断・判断の精度が既存技術と変わらないものについ

ては、 

● 循環動態解析のように、既存技術の代替として点数設定の検討を行う 

● 遠隔モニタリング加算のように、受診間隔の延長で失われる管理料の一部を評価する 

といった、現在の評価方法でも対応が可能である。 

 

 
31 循環動態解析プログラム 品目名「ハートフローFFRCT」承認番号

22800BZX00418000；冠動脈疾患が疑われる臨床状態の安定した患者に対し、冠動脈コン

ピュータ断 層血管造影（心臓 CT）データを基にした数値流体力学解析を行うことにより 
FFRCT（Fractional Flow Reserve : 冠血流予備量比）値を算出し、診断を支援するプログ

ラム。機能性虚血の評価には FFR という指標が用いられるが、FFR は侵襲的で、煩雑な

操作を要するため、非侵襲的に虚血の評価を支援するための指標を提供するもの。 
32 情報通信機能を備えた機器を用いて患者情報の遠隔モニタリングを行い、その上で療養

上必要な指導、管理を行った場合に算定。心臓ペースメーカー指導管理料、在宅患者酸素

療法指導料、在宅患者持続陽圧呼吸療法がある。 
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5.1.2. 患者の得られる効果が専門医の診断と同等またはそれ以上のもの 

 

一方、診断・判断の精度等が専門医と同等またはそれ以上の医療技術（医療機器）につい

ては、一部で既に上市されている医療技術（医療機器）もあるものの、診療報酬上の評価に

ついて予見可能性がないという観点、医薬品医療機器等法の承認内容から（医師法第 17 条

の関係で、基本的には医師の診断の補助という承認内容であるため）、個別の技術としての

評価を求めず既存の診療報酬の技術料に包含される形で、実際の医療現場で使用されてい

るという実態がある。その場合、開発した企業は開発費用を回収するため、医療機関との交

渉で販売価格を決めることができるが、使用する医療機関は、既存の技術料以外の報酬上の

評価はないため、単純に購入費用だけが嵩むという構造になっている。 

こうした状況を変え、価値のあるデジタル診断支援技術を医療機関が広く導入できる環境

をつくり、開発企業にも診療報酬上の予見可能性を高めるため、デジタル診断支援技術の評

価を検討するにあたっては、既存の診療報酬項目と比較して点数設定を検討する場合でも、

技術の価値そのものを評価し点数設定を検討する場合であっても、「デジタル診断支援技術

の評価方法」として、新たに適切な方法を設定する必要がある。 

 

● 診断・判断の精度等が専門医と同等またはそれ以上の医療技術（医療機器）の事例 

 画像診断・病理診断に関する医療技術（医療機器）など 

 生体検査に関する医療技術（内視鏡検査など）を実施する際に、リアルタイムで病

変の部位を指摘してくれる診断ソフトや、AI による生体画像などから病態を診断す

るソフト、新たなデジタルバイオマーカを用いた診断ソフトなど 

を想定 

 

画像診断・病理診断に関する医療技術などは、患者に対して「正確な診断」を下すことを

通して、また、生体検査に関する医療技術（内視鏡や各種鏡視下検査など）などは、その実

施時に、専門医と同等またはそれ以上の精度で、病変部位を指摘し、病態を判断・診断する

ことを通して、診断までの無駄な検査を減らす、見逃しを減らすという効果（アウトカム）

も得られる。 

また、どちらの医療技術も当該技術を用いることで診断の際の医師の負担が軽減するとい

う効果（アウトカム）が得られる。 

 

以上から、患者の得られる効果が専門医の診断と同等またはそれ以上のもののデジタル

診断支援技術の評価方法については、 

 既に設定されている技術料（画像診断管理加算・病理診断管理加算、大腸内視鏡

検査など）があるのであれば、当該技術料に対して、デジタルヘルスに関する医

療技術で得られる効果（アウトカム）をもとに、更なる加算を行う 
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または 

 デジタルヘルスに関する医療技術を用いることで、専門医がいない医療機関でも、

専門医が存在しているのと同等の「正確な診断」が担保されるという観点から、

専門医の配置要件などの施設基準を見直し、当該医療技術（医療機器）を導入す

る（用いる）ことで緩和する 

といった評価が考えられる。 

技術料への加算を行う場合、企業の予見可能性をより高めるため、また、支払側の保険者

にとっても、わかりやすい算定式を制度上導入し、医療技術ごとに得られる効果（アウトカ

ム）がそれぞれ異なるため、それぞれの技術に対して評価指標を設定しどの程度の効果で、

どの程度の加算額になるのかということがわかる制度設計とすることが重要である。 

この際、技術料への加算は、経済的アウトカム（効率化など）を中心とした制度設計が想

定されるが、患者が得られる真の効果、健康アウトカム（予後の改善など）が得られるかに

ついては、デジタルヘルスに関する医療技術を早期に導入し、企業の開発意欲を喚起するこ

ととは別に、データの収集を行い、再評価を行うことで、当該技術の真の価値を決定するこ

とも必要であることから、経済的アウトカムを用いた加算は、データ収集している期間、再

評価が行われるまでの時限的な措置とすることが妥当である。 

デジタルヘルスに関する医療技術を評価する「新たな組織」でも、こうした評価指標など

の設定も議論する必要があろう。 

〇経済的アウトカムの場合の評価指標の例 

 正確な診断による無駄の削減（医療安全的視点も含む） 

 受診回数の減少 

 重複検査、処置等の削減 

 医療従事者の負担軽減 

 診断時間の減少 

 非侵襲性手技への置き換えによる入院期間短縮 

 

また、施設基準の検討（見直し）については、専門医と同等（または、それ以上）の効果

（アウトカム）が得られる医療技術の場合、専門医以外の医師（または、専門医がいない医

療機関）との関係を整理する必要がある。 

医療技術（医療機器）（の価値）だけでの報酬上の評価は、専門医自体の評価につながら

ず、医療技術（医療機器）を導入するだけで専門医以外の医師（または、専門医がいない医

療機関）の収入が増えるということになる可能性があり、この点注意が必要である。 
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一方、専門医の地域偏在是正や医師の負担軽減という視点からは、こうしたデジタル診断

支援技術が適切に評価され、広く使用されることが重要であるため、評価対象とする施設基

準の設定などにあたっては、医療提供体制（５疾病５事業などの実績や地域医療構想上、再

検証の対象になるか否かなど）の検討との連動が必要であろう。 

 

 

図 7 デジタル診断支援技術における評価のイメージ 
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5.2. デジタル診療支援技術に関する検討 

 

医師の患者に対する診療（ここでは患者に対する指導、管理、重症化予防のことを指す。）

の代わりとなり得るもので、医療技術自体が患者に介入する機能も保有する。 

 

 スマホアプリによる介入などがこの分野に該当 

例えば、ニコチン依存症治療アプリ、糖尿病患者への行動変容を促す治療介入アプリなど 

 

デジタルヘルスのエビデンスからは、慢性疾患を中心とした患者に対する、デジタル診療

支援技術を用いた介入については、医療機器だけの介入ではなく、医療従事者の適切な関与

が重要な要素であることがわかっている。 

この際、こうしたエビデンスも踏まえつつ、慢性疾患の患者を主な対象としてデジタル診

療支援技術を用いて診療にあたる場合の評価として、既存の出来高評価の体系を見直し、デ

ジタルヘルスに関する医療技術の価値を適切に評価できる新たな仕組みとして、患者（集団）

が得られる効果（アウトカム）を中心としたアウトカム評価について検討を行った。 

 

 

5.2.1. 新たな仕組み（アウトカム評価）についての考え方 

 

患者（集団）に対して、医療機関が、一定期間サービスを提供し、その間に得られる患者

の健康アウトカム情報を収集・評価した上で、当該サービスを提供した医療機関に対して、

患者（集団）の健康アウトカムの獲得状況に応じた支払いをする新たな仕組みを検討する

（図 8）。 

新たな仕組みについての基本的な考え方は、これまでの出来高評価にあるように、デジタ

ル診療支援技術そのもの、またはその医療技術を使用した事実・実績（いわゆるアウトプッ

ト）を評価するのではなく、医療機関から患者に対して提供する技術料にデジタル診療支援

技術の評価（報酬）自体は包括しつつ、その提供したサービスが、結果として患者（集団）

の健康アウトカムにつながったかを評価するものであり、サービスを提供したとしても、患

者（集団）の健康アウトカムが実現していなければ、将来的な評価が得られないというもの

である。 

また、患者（集団）に対して医療サービス・重症化予防サービスを提供するのは、1 つの

医療機関に限定するのではなく、地域包括ケアの概念も取り入れ、患者（集団）の状況（国

保か被用者保険か等）に適した、医療機関群の設定なども可能とするべきであり、その際、

患者（集団）の健康アウトカムにつながるよう、デジタル診療支援技術とともに、遠隔医療

（オンライン診療）や遠隔患者データ収集機器およびその関連技術を併用するなど、その活
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用を積極的に推し進めるべきである。 

患者（集団）の健康アウトカムの獲得や健康寿命の延伸、健康増進については、疾患を発

症する前の時点からの介入も重要なことから、現在、療養の給付（いわゆる保険適用）の範

囲に該当しない、いわゆる疾病の「予防」に関するサービス（健康診断、保健指導、健康増

進のための栄養指導・運動指導など）も、医療機関（群）が、自治体等と連携しつつ実施す

ることができるよう、関係者間での合意形成と制度の整理が必要である。 

一方で、保険者（国保、被用者保険かは問わない）機能を強化し、被保険者（患者（集団））

のデータ（personal health record、レセプトデータ、カルテデータ等）を管理することで、

患者（集団）への介入がうまくいっているかどうかの進捗の確認や医療機関（群）への助言

等を行うことができるものとする。デジタルヘルスに関する医療技術については、前章でも

述べたようにデータの収集に対して親和性が高いため、こうした保険者機能の強化にも活

用することが期待される。 

 

その際、検証すべき項目については以下のようなものが考えられる。 

 

〇検証項目の例 

 対象疾患 

 開発されるデジタル診療支援技術の適応疾患にあわせるか、など 

 患者の年齢、性別、集団としての所属組織 

 クリームスキミング：患者の選別が起きないような設定、など 

 医療機関の関わり方 

 単独参加か、群として行うのか 

 参加の可否・自由度、など 

 健康アウトカムの評価方法 

 基準点を誰がどのように設定するのか 

 データの評価方法 

 データ収集（評価）期間 

 評価する人材やコスト、など 

 医療機関（群）に支払う対価 

 アウトカムを獲得した医療機関に対する報酬の原資、対価の計算方

法、など 

 結果が伴わなかった場合の措置 

 一定の時間を消費した後に、結果としてアウトカムが獲得できてい

なかった場合の医療機関（群）、患者（集団）の責任、補償、など 
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図 8 デジタル診療支援技術における評価のイメージ 

（新しい仕組みのイメージ） 

 

なお、新たな仕組みの検討は、DPC/PDPS 制度や費用対効果評価制度の導入の時にも、一定

の試行と検証を行った上で導入するなど、慎重かつ丁寧に進めてきた経緯があることから、

同様の過程を経る必要があるだろう。ただ、研究会としては、そうした制度の導入の際に必

要となる論点を提示することで、今後の検討が進むよう、検証すべき項目について提示する

ことにした。 

一方で、そうした中にも新たなデジタル診療支援技術が保険適用される可能性はあるため、

当面の評価としては、既存の類似の診療報酬項目と比較したうえで、当該医療技術の効果を

数値化した加算などの対応が必要であろう。その間に、患者が得られる真の効果（アウトカ

ム）である、健康アウトカムに関するデータ収集を行わせることも重要な視点である（図 9）。 

 

図 9 デジタル診療支援技術における当面の評価のイメージ  
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5.3. 画期的な革新技術に関する検討 

 

既存の報酬評価の前提（医師法、医療法、医薬品医療機器等法、健康保険法等の規定）で、

評価ができないような画期的な革新技術は、いつこの世に誕生するかわからない。日進月歩

の世の中にあって、それは、明日なのかもしれない。 

そのため、画期的な革新技術が誕生した時からその評価手法の検討を始めたのでは遅きに

失する。開発企業が世界をリードするためにも、こうした技術が世に出た時のために、今こ

の時点で早急に検討を行う必要があると考えられることから、議論すべき論点を提示する。 

想定される論点としては、 

 医師が介在せずに、患者の判断のみでその技術を利用できるようにするか 

例えば、スマホ画像などで行われる、ネット空間上の自動診断ソフト等による診断等など 

 医療機関ではない場所において自由に利用できるようにするか 

例えば、自宅等で医療技術（機器：自動手術ロボットなど）を用いて行われる治療など 

 医療上の問題が起こった場合の責任の所在のあり方をどう考えるのか 

例えば、自己責任なのか、企業の製造物責任なのかなど   cf 自動車の自動運転技術 

 その際の対価設定は、企業の自由意思によることでいいのか 

例えば、医療保険として払うのか、払う場合制度設計はどうするのか、自由診療とするのかなど 

などがあり、それぞれ整理する必要がある。 

 

【仮に診療報酬等で評価する場合の考え方】 

患者が、医師の指示に基づかず、または、医療機関以外で自由に使用することが可能とな

るような画期的な革新技術が存在する環境下においては、現在の診療報酬を支払う前提と

異なるため、本来であれば、企業の自由な価格設定をもって市場に委ねる自由診療となるの

であるが、こうした技術革新の恩恵を幅広く国民に享受させるとともに、企業の開発投資へ

のインセンティブの予見可能性を高める観点から、仮に診療報酬として評価する場合には、

医療技術のすべてを保険適用するのではなく、一部を患者の負担とする保険外併用療養費33

を活用することも選択肢であると考えられる（図 10）。 

その際、一定期間、効果（アウトカム）のデータ収集を義務付けるなど、保険外併用の期

間を限定するとともに、患者に対する効果測定も実施することで、将来的に保険適用するの

か、自由診療とするのかなどの判断も可能となる。 

 
33 保険外併用療養費は、将来的な保険導入を前提とする評価療養（先進医療、患者申出療

養）と保険導入を前提としない選定療養に分けられる。 
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より具体的には、画期的な革新技術に相当する部分の技術料を設定し、それを保険外併用

療養費とした上で、企業の開発インセンティブとして上乗せされる利益部分は、患者の自己

負担として設定することを可能とする。 

 

 

図 10 画期的な革新技術における評価のイメージ 
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6. おわりに 

 

本研究は、AI を含むデジタルヘルスについて世界的に開発競争が激化するなか、日本から

の革新的な医療技術を世界に先駆けて国民・患者に提供することを目指し、多くの参入企業

が求めている開発投資の出口論である保険償還に関する予見可能性を高め、企業側の更な

る研究開発意欲を喚起すべくデジタルヘルスの進歩を見据えた医療技術のこれからの保険

償還のあり方に関する提言を行ったものである。 

これはデジタルヘルスに関するわが国の研究開発振興や環境整備が進み、また医師法、医

薬品医療機器等法等の取扱いが明確化されつつある中、企業が事業化する際に最も重要視

するデジタルヘルスに関する医療技術の保険償還に関する議論が未だ行われていないこと

に端を発したものである。 

本研究会によるデジタルヘルスの特性を踏まえた 5 回の検討を通して、デジタルヘルスに

関する医療技術の保険償還は、包括評価の中で、当該技術によってもたらされるアウトカム

も評価する仕組みにすることが必要であるとの結論に至った。 

これは、ヒト・モノの提供体制の外形的基準としてのストラクチャー評価（構造）及び実

施された診療やケアの内容の評価としてのプロセス評価（過程）を主とした出来高による現

行の評価体系と考え方を異にする提案である。 

また、デジタルヘルスに関する医療技術は、アウトカムに関するデータ収集の親和性が高

いことからアウトカム評価に適しており、デジタルヘルスに関する医療技術によってもた

らされる医療の質の向上・医療資源の大幅な節約やサービス提供時間の短縮により得られ

る医療費抑制効果についても積極的に評価することや一定期間後に再評価することが可能

となる。 

そのため、デジタルヘルスに関する医療技術は、これまでの医療機器や医療技術で評価し

てきた際の知見に加え、さらに異なる分野の専門性や専門家が必然的に求められるもので

あり、新規の専門の組織を中医協に設置することが必要である。また、医療保険で評価され

ているデジタルヘルスに関する医療技術とそうでないものを明確に区別するためにもデジ

タルヘルスに関する医療技術に即した報酬項目の新設が必要であろう。 

これらをデジタルヘルスに関する医療技術の評価のあり方に関する５つの提言としてま

とめたのが本提言書である。 

さらに、今後のデジタルヘルスに関する医療技術として、①デジタル診断支援技術、②デ

ジタル診療支援技術、③画期的な革新技術の３つの分類から、今後議論すべき論点などの検

討を行った。 

いわゆる「アウトカム評価」は、デジタルヘルスに関する医療技術に限らず、将来的に、

再生医療等製品や遺伝子検査・治療等の保険償還のあり方でも、その導入が期待されるであ
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ろうし、既存の医療技術の再評価にあたっても重要な位置づけとなるだろう。 

一方、令和 2 年度革新的事業活動に関する実行計画（技術革新等を活用した効果的・効率

的な医療・福祉サービスの確保）34や新たな日常にも対応したデータヘルスの集中改革プラ

ンについて（データヘルス集中改革プラン（2年間）の工程）35など、「医療×デジタル」に

関する政府をあげた取り組みが進行しており、本検討結果も同時に遅滞なく実現していく

ことが、「国民の健康寿命の延伸」と「医療・介護サービスの生産性の向上」の実現に資す

るものとなると考えられた。 

今後は本検討結果が関係各所による検討の基礎となり、さらなる議論が進み、制度として

具現化することを期待する。 

 
34 日本経済再生本部 令和２年度革新的事業活動に関する実行計画（令和 2 年 7 月 17
日） 
35 厚生労働省データヘルス改革推進本部 新たな日常にも対応したデータヘルスの集中改

革プランについて（令和 2 年 7 月 30 日） 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


